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Unidade de Xenómica Funcional-Tecnoloxía Agilent

Protocolo de envío das mostras para arrays de expresión
	Formato de Envío das Mostras

	As mostras deben enviarse a través de mensaxeiro, en tubos tipo Eppendorf® de 1,5 mL ou en placas de PCR de 96 pocillos, libres de ARNasas, en caixa de cortiza branca con neve carbónica (unha caixa con capacidade para que o xeo seco dure o tempo do traslado das mostras, evitando envíos os venres e vésperas de festivos.
Os tubos ou placas deben estar correctamente etiquetados e pechados.

O nome das mostras deben ser inferiores a 8 caracteres e sen signos de puntuación.

O envío das mostras debe vir acompañado do modelo correspondente debidamente cumprimentado polo usuario.

	Características da Mostra

	ARN purificado.

Recoméndase ter comprobado previamente a integridade e pureza do ARN no Bioanalyzer de Agilent co kit RNA 6000 Nano LabChip de Agilent. No caso de non dispoñer do equipamento, pódese solicitar este servizo á Unidade.

	Volumes e Concentracións da Mostra

	Requírese un mínimo de 1 µg de ARN total cunha concentración mínima de 50 ng/ul e de 2 µg no caso da marcaxe de dúas cores, disolto en auga libre de ARNasas. No caso de realizar varias hibridacións coa mesma mostra, aumentar a cantidade de ARN total. Para as demais aplicación do servizo de microarrays (aCGH, ChIP-on-chip, Metilación ADN, miARNs) consulte co persoal da unidade.
Requirimentos mínimos de calidade: A260/280 ≥ 1,8; 28S/18S ≥ 1,2; RIN ≥ 7. Os ARNs no deben ter sido tratados con ADNasas.


	Persoal de Contacto

	O envío de mostras á Unidade debe notificarse por teléfono (+34 982254681) ou por correo electrónico (lucia.insua@usc.es).
O persoal da Unidade avisará da recepción das mostras ó usuario.

	Enderezo de Envío

	Unidade de Xenómica Funcional Tecnoloxía Agilent
Departamento de Xenética

Facultade de Veterinaria

Avda. Carballo Calero s/n.
27002 Lugo

Spain



